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Laboratorio de Calibragdo Acreditado pela CGCRE 7/ INMETRO de acorto com a ABNT NBR ISOfIEC 17025, sob N°. 0088

Certificado de calibragcdo niimero 89123

Instrumento : Década resistiva

Modelo : 8000
Fabricante : Time eleclronics
identificacdo : PB-0011

Nede série: 7540L0

Cliente: Metrochm Pensalab Instrumentacao Analitica Lida
Rua Minerva, 167
Séo Paulo - SP

Procedimento de medi¢do : PM - 068 Rev.10 { calibrago por medig3o direta com multimi

Condigbes ambientais : temperatura (23,6 +0,2) °C e umidade fe?ahva (58

Data da calibragao:  23/04/2007

Calibrado por : Laércic Nascimento dos Sanios
Padrao(bes) utilizado{s) :

Muttimetro Digital, marca HP, modelo 3458A, namero de

Rastreado ao INMETRO conforme o cerifi cado de cahbrag:ée
com validade até 04/07/2007

Sao Paulo, 23 de abril de 2007

Léérpio Nascimento dos Santos Fabic Chaves Freire
Técnico Técnico

Obs. Certificado ido, e assinado

Este certificado atende aos requisitos de acreditagdo do Cgcreflnmetro, o qual avaliou a competéncia do
laboratério e comprovou sua rastreabilidade a padrbes nacionais de medida.

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido & calibragio nas condigoes
especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reproducao de partes deste certificado requer aprovacio escrita do laborat6rio.
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Centro Tecnolégico de Metrologia

Laborat6rio de Calibragiio Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NER ISO/EC 17025, sob N°. 0088

Certificado de calibragdo namero 89123
Instrumento : Década resistiva
Modelo : 8000

Fabricante : Time electronics
identificagao : PB-0011

Resultados

1. Calibragio em resisténcia.

1.1 Faixadex1 Q.

T ————n ey -
indicagdo da | Resultado da Erro Fator de
%"E { g )] medicio { Q! abrangéncia k
1 1,0023
2 2,0101
3 3,0189
4 40210
5 5,036
] 6,001
7 7,005
8 8,026
9 9,016
1.2 Faixade x 10 Q.
L i, . ) f"“ o - -
indicagdo.da ] Resuitadoda: § Erro Incerteza de Graus de Fator de
{0 1)1 medica icsio: iberdade efetivol abrangéncia k
100 a0 10,045 -0,045 0,602 >100 2,00
20 20,069 -0,059 .. 0,004 >100 2,00
-30 30,089 - -0,089 X. - 0,006 } >100 2,00
A 40 740,078 -0,078 _-F.* 0,008 >100 2,00
¥ i 50 = 50,07 0,07 v i 0,01 >100 2,00
60 . 60,15 -0,15: 0,01 >100 2,00
70 , 70,21 021 1 0,01 >100 2,00
80 E | 8026 0,26 | 0,02 >100 2,00
90 | 96,2.9 i L - -01.219 | 0,02 >100 2,00
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1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibragio nas condigbes
especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reproducdo de partes deste certificado requer aprovacéo escrita do laboratorio.
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