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Laboratério de Calibragio Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISOAEC 17025, sob N°. 0088

Certificado de calibragdo nimero 91319

Instrumento : Década resistiva
Modelo : 8000
Fabricante : Time electronics
Identificacéio : PB-0012

Nede série: 753900

Cliente: Metrohm Pensalab Instrumentagfio Analitica Lida
Rua Minerva, 167
S&o Paulo - SP

Procedimento de medi¢#o : PM - 068 Rev.10 ( calibrago por medi
Condicdes ambientais : temperatura (23,2 +02)°C e umid

Data da calibragdo :  21/06/2007

Calibrado por : Laércio Nascimento dos Santos

Padrio{des) utilizado(s) :

Multimetro Digital, marca HP; model '3458A nﬁmero de identificagdo CTM-0131
Rastreado ao INMETRO. conformé o] cerﬁﬁﬁdo de eahbra@o RBC niimero DIMCI 094012007 e DIMCI1390/2007
com validade até 15!95/2008 ‘
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S80 Paulo, 21 de junho de 2007.

Laércio Nascimento dos Santos Fabio Chaves Freire
Técnico Técnico
Obs. Caxtificado ido, e

Este certificado atende aos requisitos de acreditagdo do Cgcre/inmetro, o qual avaliou a competéncia do
laboratéric e comprovou sua rastreabilidade a padrbes nacionais de medida.

1. Os resuitados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibragfio nas condigdes
especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reproducdo de partes deste certificado requer aprovacéo escrita do laboratorio.
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Centro Tecnologico de Metrologia

Laboratério de Calibragdo Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob N°. 0088

Instrumento :
Modelo :
Fabricante :
Identificagéo :

Resultados

1. Calibragdo em

Certificado de calibracao nimero

Década resistiva
8000

Time electronics
PB-0012

resisténcia.

1.1 Faixade x 1 Q.

91319

1.2 Faixa de x 10

indicagao da | Resultado da Erro Fator de
década(Q) 1 medicio (Q) | abrangéncia k |
1 0,9978 2,00 ‘
2 2,0121 2,00
3 2,9950 2,00
4 40072 2,00
5 5,019 2,00
6 5,999 2,00
7 7,008 2,00
8 8,014 2,00
S 2003 200
Q.
— e e I . o
~Indicacdo da Resultado da Erro Incerteza de Graus de - Fator de
- qu i liberdade efetivos | abrangénciak §
10 10,013 0,013 § . 0,002 >100 2,00 ‘
: 20 -~ 20,078 -0,078 - | 0,004 >100 2,00
30 30,095 -0,095." 0,006 >100 2,00
40 40,085 -0,085 0,008 >100 2,00
50 50,09 -0,09 0,01 >100 2,00
60 60,10 0,10 0,01 >100 2,00
70 70,08 -0,08 0,01 >100 2.00
80 80,07 -0,07 0,02 >100 2,00
00 90,12 0,12 0,02 >100 2,00

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido & calibragio nas condicbes

especificadas, ndo sendo extensivo a quaisguer lotes.

2. A reproducéo de partes deste certificado requer aprovacgao escrita do laboratério.
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