>

?CTm

Centro Tecnoldgico de Metrologia
Laboraté6rio de Metrologia Elétrica

= N

Laboratério de Calibragdo Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob N°. ooss

Certificado de calibragcdo nimero 91321

Instrumento : Test load
Modelo : 3496.8281
Fabricante: Metrohm
identificacéo : PB-0046
Ne de série: 06122

Cliente: Metrohm Pensalab InstrumentagZo Analitica Ltda -
Rua Minerva, 167 ; -
Séo Paulo - SP

Procedimento de medigdo: PM- 068 Rev.10 ( Medic&o indireta com multimetro digital e fonte de corrente ).

Condigfes ambientais : temperatura (23,3 x0,2)°C e umidade relativa (61 +2)%
Data da calibracBo: 21/06/2007
CONF E RID CJ
Calibrado por : Laércio Nascimento dos Santos
Padriio(8es) utilizado(s) : _'i’ 00 loF /{/
Data ?y/ isto_

Multimetro Digital, marca HP, modelo 3458A, nimero de identificacéo CTM~0131
Rastreado ao INMETRO conforme o certificado de calibragiio RBC nimero DIMCI 0940/2007 e D
com validade até 15/05/2008

Calibrador multifungdes marca Fluke, modelo 5500A, niimero de identificagdo CTM-0184
Rastreado ao INMETRO conforme o certificado de calibragio RBC nimero 89539
com validade até 17/05/2008

S&o Paulo, 21 de junho de 2007.

Laércio Nascimento dos Santos
Técnico
Obs. Certificado conferido, e assinado elstronicamente.

IMCI1390/2007

Fabio Chaves Freire
Técnico

Este certificado atende aos requisitos de acreditagéo da Cgere/lnmetro, o qual avaliou a competéncia

do laboratério e comprovou sua rastreabilidade a padrdes nacionais de medida.

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido & calibragéio nas condiges especificadas,

né&o sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reproducio de partes deste certificado requer aprovagao escrita do laboratdrio.
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