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Laboratério de Calibrag#io Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISOIEC 17025, sob N°. 0088
Certificado de calibragdo nimero 91320

instrumento :  Simulador de pH
Modelo : 773pH/mV
Fabricante : Metrohm
ldentificacdo : PB-0084

Ne de série : 1773001007114

Cliente : Metrohm Pensalab instrumentagfo Analitica Ltda
Rua Minerva, 167
S840 Paulo -~ SP

multimetro multimetro padrio ).

Procedimento de medigio : PM-300 Rev.04 ( calibragso por comparagio ¢c
Condigbes ambientais : temperatura ( 23, relativa (50  9)%. " -

Data da calibragdo : 22/0612007

Calibrado por : Laércio NascimentgdquSantos

Padrio{bes) utilizado(s)

Multimetro Dlg:ta! marca HP, modelo 3458A nimero de identificacdo. CTM-0131
Rastreado ao lNMETRO conforme 6 oemﬁmdo de whbraqéo RBC numero DIMCI 0940/2007 e DIMCI1390/2007
com valldade até 15/05/2008 '
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S350 Paulo, 22 de junho de 2007,
i
Laércio Nascimento dos Santos Fabio Chaves Freire
Técnico Técnico

Obs. Certificado conferido, e assinado eletronicamente.

Este certificado atende aos requisitos de acreditagéio da Cgcre/lnmetro, o qual avaliou a competéncia
do laboratério e comprovou sua rastreabilidade a padrfes nacionais de medida.

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido 3 calibragfo nas condigles
especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A repredugdo de partes deste cerlificado requer aprovacio escrita do laborato6rio.
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