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N

Laboratério de Metrologia Elétrica
[ ||

Laboratério de Calibragiio Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob N°. 0088

Certificado de calibragdo namero 96941

Instrumento :  Simulador de pH

Modelo : 773pHImVY
Fabricante : Metrohm
Identificagdo : PB-0109

N de série : 1773001007117

Cliente : Metrohm Pensalab Instrumentacio Analitica Litda
Rua Minerva, 167
S&o Paulo — SP

Procedimento de medigdo: PM-300 Rev.05 ( cafibfagﬁo por cdﬁﬁiaragéo com multimetro padréo ).

Condigdes ambientais : temperatura (23,7 _';Irj_i 07)°Ce umidade relativa ( 52 7 Y%

Data da calibragio : 22/11/2007
Calibrado por : Fabio Chaves Freire

Padrio(des) utilizado(s) :

Multimetro Digital, marca HP, modelo 3458A, nimero de identiﬁ.cag:ao CTM-0131
Rastreado ao INMETRO conforme o certificado de callbra(;.ao RBC namero DIMCI 0940/2007 e DIMCI1390/2007

com valldade até 15/05/2008

E CONFERIDO 7
§ Dain L“'-", f\‘{i:%igg E

Sao Pauio, 23 de novembro d_e 2007.

e )

Fabio Chaves Freire : Regiano Marcelo Martin
Técnico Técnico

Obs. Certificado conferido, ¢ assinado eletronicamente.

Este certificado atende aos requisitos de acreditagio da Cgcre/inmatro, o qual avaliou a competéncia
do laboratério e comprovou sua rastreabilidade a padrées nacionais de medida.

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibragio nas condigées

especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer fotes.
2. A reprodugio de partes deste certificado requer aprovagéo escrita do laboratorio.
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CTm

Centro Tecnolagico de Metrologia

Laboratério de Calibragio Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob N°. 0088

Instrumento :  Simulador de pH
Modelo : 773pH/ImvV
Fabricante : Metrohm
identificagdo : PB-0109

Resultados

1. Medigbes em tensdo continua.

1.1 Multiplicador X1.

Certificado de calibragdo namero 96941

Indicagao do Resultado da incerteza de T Graus de Fator cie
calibrador { mV )} | medicdo { mV liberdade efetivos abrangénaiil_k_
_20,0000 20,0045 >100 2.00
1.2 Multiplicador X (-1).
Indicagéio do Resultado da Incertezade Graus de Fator cie
Lalibrador {mV ) { medicio { mV) medigao ( mV} .} liherdade efetivos abranggr.\aiii
-20,0000 | -20,0060 0,000S - >100 g,m
1.3 Multiplicador X10.
Im;ilcagﬁo do -ﬁesultado da Erro Incerteza de (-Eraus de I-=ator cle
' calibrador { mV l mediséo s my) mvy}) ~medigao ( mV) | liberdade efetivos abran@g_:i
20,0000 20,0179 -0,0179 ¢ 0,0008 >100 2,00
30,0000 30,0193 -0,0193 0,0009 >100 2,00
40,000 40,022 -0,022 0,01 >100 2,00
50,000 . 50,023 -0,023 0,001 >100 2,00
50,000 - 60,024 -0,024 0,001 >100 2,00
70,000 70,027 - . -0,026 0,001 >100 2,00
80,000 80,028 -0,028 0,002 >100 2,00
90,000 - 90,035 -0,035 0,001 >100 2,00
100,000 100,037 -0,037 0,002 >100 2,00
110,000 110,038 -0,039 0,002 >100 2,00
120,000 120,040 -0,040 0,001 >100 2,00
130,000 130,044 -0,044 0,002 >100 2,00
140,000 140,046 -(0,046 0,002 >100 2,00
150,000 150,056 -(,056 0,002 >100 2,00
160,000 160,060 -0,060 0,002 >100 2,00
170,000 170,062 -0,062 0,002 >100 2,00
180,000 180,066 -0,066 0,002 >100 2,00
190,000 190,068 0,068 0,002 >100 2,00
200,000 gUO,()?O -0,070 O,DUg >100 500

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido & calibragio nas condigbes
especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reprodugao de partes deste certificado requer aprovacgéo escrita do laboratério.
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Centro Tecnologico de Metrologia

Laboratério de Calibragao Acreditado pela CGCRE f INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/AEC 17025, sob N°. 0088

Instrumento : Simulador de pH
Modelo : 773pH/mV
Fabricante : Metrohm
Identificagdo : PB-0109

Resultados

1.4 Multiplicador X (-1Q).

Certificado de calibracdo numero 96941

Indicagio do ﬁesultado da Erro “incerteza de’” 7 -_;5raus de Eator e
calibrador { mV) | medigio { mV) {mV) .. I médi¢ap{mV}). ] liberdade efetivos abrangéncia k |

-20,0000 -20,0205 0,0208 .. I B >100 2,00
-30,0000 -30,0219 0,0219 >100 2.0C
-40,000 -40,024 024 >100 2,00
-50,000 -50,026 0,626 >100 - 2,0C
-60,000 -60,027 0,027 0,001 >100 2,00
-70,000 -70,029 0,029 0,001 »>100 2.0C
-80,000 -80,031 . 0,031 0,001 >100 2,00
-90,000 -90,038 X 0,038 0,001 >100 2,00
-100,000 -100,040 s 0040 0,002 >100 2,00
-110,000 ) -110,041 0,041 0,002 =100 2,00
-120:000 - -120,043 0,043 0,001 >100 2,00
-130,000 -130,047 0,047 0,002 >100 2,00

"~ ~140,000 -140,049 0,049 0,002 >100 2,00
«160,000 -150,059 0,059 0,002 >100 2,00
-160,000 -160;063 0,083 0,002 =100 2,00
-170,000 -170,065 0,065 0,002 >100 2,00
-180,000 -180,068 0,088 0,002 >100 2,00
-190,000 - -190,007 - 0,007 0,002 >100 2.00
-200,000 . -200,073 0,073 0,002 >100 2,00

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido & calibragdo nas condigbes
especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reprodugao de partes deste certificado requer aprovagao escrita do laboratdrio,
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Centro Tecnolagico de Metrologia

Laboratorio de Calibragao Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob N°. 0088

Certificado de calibragdo namero 96941
Instrumento :  Simulador de pH
Modelo : 773pH/mV

Fabricante : Metrohm
ldentificagdo : PB-0109

Resultados

1.5 Multiplicador X100,

indicagao do Resultado da Efro “Fator e
calibrador {mV )} | medigio ( mV} {mv) .- I liberdade efetivos abranaén:c.:'i.am
0,000 - 0,004 -0,004:7 5§ L - -
100,000 100,142 -0,142 >100 2,00
200,000 200,144 o AR >100 2,00
300,000 300,132 - -0,132 >§00 . 2,00
400,000 400,133 B | 0,132 >100 2,00
500,000 500,121 R 0121 =100 2.00
600,000 600,109 -f: -0,109 >100 2,00
700,000 700,106 E - ] - =100 2,00
800,000 800,101 . >100 2,00
900,000~ - . 900,140 >100 2,00
1000,00 - f 100014 >100 2,00
1100,00. ~1100,13 >100 2,00
1200,00 1200,12 >100 2,00
1300,00 130013 >100 2,00
- 1400,00 1400,13 >100 2,00
1500,00 1500,21 >100 2,00
1600,00 : 1600,22 0,22 0,02 >100 200
1700,00 1700,22 - 0,21 - 0,02 >100 2,00
1800,00 -1800,23 r - 023 0,02 >100 2,00
1900,00 1900,22 0,22 0,02 >100 2,00
ZOOO,QO . 2000|22 ) -(,22 . 0,02 >100 g@

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibrag&o nas condigdes
especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reprodugao de partes deste certificade requer aprovacéo escrita do laboratério. -
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