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Centro Tecnologico de Metrologia
Laboratério de Metrologia Elétrica

NI

Laboratorio de Calibragdo Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob N°. 0088
Certificado de calibragdo niumero 96964

Instrumento : Década resistiva
Modelo : 1040
Fabricante : Time electronics
Identificagdo : PB-0192

Ne de série : 8816K06

Cliente: Metrohm Pensalab Instrumentagéio Analitica Ltda
Rua Minerva, 167
§#o Paulo - SP

Procedimento de medigao : PM-068 Rev.11 ( calibragio por med_igfaf,if_:direta co”rﬁ mi.lltiﬁ":l'ét:ro badréo )

Condigdes ambientais : temperatura (234 *03)°C & umidade rélativa {60 Yy 1%

Data da calibragdo :  21/11/2007
Calibrado por : Fébio Chaves Freire

Padrao(tes) utilizado(s) :

Multimetro Digital, marca HP, modeid 3458A. numiero de identificagio CTM-0131
Rastreado ao INMETRD conforme o certificado de calibragdo RBC numero DIMCI 0940/2007 e DIMCI1390/2007
com validade até 15/05/2008

CONFERIDO

a Pl o
3 Data

S&o Paulo, 23 de novembro de 2007,

Fabio Chaves Freire Regiano Marcele Martin

Técnica ' Técnico

Cbs. Certificado confarido, a assinado eletronicamenta.

Este certificado alende acs requisitos de acreditagdo do Cgere/inmetro, o qual avaliou a competéncia do
laboratério & comprovou sua rastreabilidade a padrdes nacionais de medida.

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido & calibragéo nas condigbes
especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reprodugao de partes deste certificado requer aprovacéo escrita do laboratério.

CTM-Centro Tecnolégico de Metrologia Rua Luiz José Junqueira Freire, 375 Séo Paulo 02864-000
Tel( Dxx11)3851-0001 Fax [ xx11)3851-4709 e-mail : calibracao@calibracao.com.br
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Centro Tecnoldgico de Metrologia

Laboratério de Calibragiio Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, soh N°. 0088

Certificado de calibragdo nimero 96964
instrumento : Década resistiva
Modelo : 1040
Fabricante : Time electronics
Identificagio : PB-0192
Resultados

1. Calibragao em resisténcia.

1.1 Faixa de x 1 €.

— —&_ - ———— |
indicagdo da Resultado da - Graus de Fator de
década (O 1 _medi @) liberdade efetivos | abrangéncia k

1 1,0030 i .0 S B >100 2,00

2 1,9994 -0.0006:. goooa | >100 2,00

3 3,0159 08,0159 0@06 : >100 2,00

4 40308 .0,0309 0.0008 >100 2,00

5 5,031 0,031 0,001 >100 2,00

6 5,998 70,002 : 0,001 >100 2,00

7 7,003 0,003 0,001 ~>100 2,00

8 8,002 0002 | 0002 >100 2,00

9 . 8,997 -0,003 0,002 o >100 2,00

12Faixadex108.
indicag¢ao da Resultado da Erro Incerteza de " Graus de Fator de 1
década (O | mediciio (O) (2) medicso (Q) | liberdade efetivos | abrangénciak

’ 10 - 10,022 0,022 ) 0,002 >100 2,00
20 : 20,039 0,039 0,004 >100 2,00

30 30,012 0,012 0,006 >100 2,00

40 40,039 0,039 0,008 =100 2,00

50 : 50,02 0,02 0,01 >100 2,00

60 60,06 - : 0,06 0,01 >100 2,00

70 70,04 0,04 0,01 3 >100 2,00

80. ~ 80,06 0,06 0,02 >100 200

a0 90,04 ~ 0,04 0,02 >100 2,00

&

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibrag@o nas condighes
especificadas, n3o sendo extensivo a gquaisquer lotes.
2. A reprodugao de partes deste certificado requer aprovagdo escrita do laboratério.

CTM-Centro Tecnolbgico de Metrologia Rua Luiz José Jungueira Freire, 375 Séo Paulo 02864-000
Tel{ Oxx11 }3851-9001 Fax { G111 13851-4709 e-mail : calibracao@calibracac.com.br
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Centro Tecnulﬁgitu de Metrologia

Laboratério de Calibragdo Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISQ/IEC 17025, sob N°. 0088

Instrumento :
Modeio :
Fabricante :
Identificagdo :

Resultados

Certificado de calibragdo niimero

Década resistiva
1040

Time electronics
PB-0192

1.5 Faixa de x 10 k2.

96964

1.6 Faixa de x 100 k2.

Indicagéo da Resultado da Erro Incerteza de : Graus de Fator de

|_década (kO] jca ) (kO] : erdade efetivos | abrangénciak ||

10 9,9909 -0,0001 >100 2,00

20 20,0068 - 0,0068 >100 2,00

30 30,0059 0,0059 >100 2,00

40 40,0120 0,0120 >100 2,00

50 50,008 0,008 >100 2,00

B0 60,012 .-0,012 >100 2,00

70 70,012 S D012 >100 2,00

8¢ 80,021 ..0,021 >100 2,00

90 90,022 ' >100 2,00

— — m
Indicagdo da Resultado da Erro Incerteza-de Graus de Fator de

|_década (kO | medicdo (kQ) (O H6 () liberdade efetivos | abrangénciak ||
100 _ 99,974 -0,026 ‘0,004 >100 2,00 ;

200 200,050 0,050 0,006 >100 2,00

300 300,126 0,126 0,008 >100 2,00

400 400,533 0,533 0,009 >100 2,00

500 500,13 0,13 0,02 >100 2,00

600 600,20 0,20 0,02 >100 2,00

700 700,19 0,19 0,02 >100 2,00

800 800,12 0,12 0,02 >100 2,00

900,02 0,02 0,02 >100 2,00

900

&

=9

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido 4 calibragio nas condigdes

especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

2. A reproducdo deste certificado s6 podera ser total e depende da aprovagéo , por escrito , do laboratério ernitente.

CTM-Centro Tecnolégico de Metrologia Rua Luiz José Junqueira Freiré, 375 S&o Paulo 02864-000
Tel( Oxx11)3851-9001 Fax ( Oxx11)3851-4709 e-mail : calibracao@calibracao.com.br
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Centra Tecnoldgico de Metrologia

Laboratério de Calibragao Acreditado pela CGCRE f INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob N°, 0088

Certificado de calibragdo namerc 96964
Instrumento : Década resistiva
Modelo : 1040
Fabricante : Time electronics
Identificagdo : FB-0192
Resultados

1.7 Faixa de x 1 M.

Indicagao da Resultado da Erro Incerteza de o G?_‘aus de Fator de
miccagzcmo s L medicio (M) 4 non L medicao (900 [ liberdade efetivos { abrangénciak,,
1 0,9998 -0,0002 : el e >100 2,00
2 1,9996 -0,0004 % >100 2,00
3 3,0028 0,0028 1 >100 2,00 i
4 40012 0,0042., i >100 2,00 i
5 5,0010 00010 >100 2,00 i
5 6,0035 10,0035 >100 2,00
7 7,0026 ..10,0026 >100 - 2,00 ;
8 §,0031 44,0031 >100 2,00 i
g 9.0019 00019 (- - >100 2,00
1.8 Faixa de x 10 MQ. :
Indicagio da Resultado da Erro Incerteza de Graus de Fator de !
| década (o3 b medicio { MG (os b medicia (M0 | liberdade efetivos §_abrangéncia k.i_
10 0972 0,028 0,007 >100 2,00 !
20 19,91 -0,00 © 0,02 >100 2,00 :
30 . 29,94 006 J 0,02 >100 2,00 .
40 39,91 009 I 0,03 >100 2,00 i
5D 49 85 -0,05 0,03 =100 2,00
a0 59,05 0,05 0,04 >100 2,00
70 69,87 0,13 0,04 >100 2,00
80 79,92 ] 008 0,05 >100 2,00 :
90 __ 8983 -0.17 0,06 >100 200 |

Obs. A incerteza expandida de medigdo relatada € declarada como a incerteza padrio de medigdo multiplicada pelo fator de

abrangéncia k, ¢ gual para uma distribuigao t com veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de :

abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza padréo de medicio foi determinada de acordo com a publicagio do EA-4/02 .
A incerteza expandida esta associada & coluna do resultado da medigao. '

As opinides e interpretacées expressas abaixo néo fazem parte do escopo de acreditagao
deste laboratério.

Tolerancia Especificada pelo Fabricante + 0,1% do valor indicado.

A coluna de erro ndo faz parte do escopo de acreditago. . W E

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibraggio nas condiges
especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reprodugéo de partes deste cartificado requer aprovagéio escrita do laboratario.

CTM-Centro Tecnolégico de Metrologia Rua Luiz José Junqueira Freire, 375 S&o Paulo 02864-000
Tel( Oxx11)3851-9001 Fax ( 0xx11 }3851-4709 e-mail : calibracao@calibracao.com.br
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